















































Kategorie B - 3. misto - Tomas Pluha

vzorcich (Obr. 2A). Mimoto, specifickd a citliva detekce (detekce 97 attomolli v nadavkované
z6n¢) umoznila separovat a identifikovat analyty v modelovych vzorcich moce (Obr. 2B), kde
se interpretace CE-UV-VIS elektroforegramti ukédzala byt prakticky nemozna. [1]
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Obr. 2 Separace enantiomerT oxaliplatiny v modelovém vzorku (A) a vzorku mole (B). Optimalizované podminky:
40 mM H;BOs/NaOH pH 9,5 s 60 mg/ml S-b-CD, kapilara 25 pum x 64,5 cm, + 30 kV, davkovani
100 mbar/5 s, pomocna kapalina 20x zSediny elektrolyt, monitorované izotopy **Pt, 1%5Pt, integralni las 200 ms.

Druhd prace je zamétfena na vyvoj doposud nepublikovaného pfistupu zalozeného na
kombinaci micelarni elektrokinetické chromatografie s on-line prekoncentraci (sweeping-
MEKC-ICP-MS) pro simultanni stanoveni ultra stopovych koncentraci oxaliplatiny a jejich
1ékopisnych neéistot obsahujicich Pt. Uplné separace analytii bylo dosazeno béhem 6 minut
s rozliSenim vyrazné vyssim nez 1,5 (Obr. 3A). Vyvinutd metoda byla uspésné validovana
v rozsahu testovani meze detekce, meze stanovitelnosti, linearity, pravdivosti a preciznosti.
V porovnani s CE-UV-VIS detekci dosahovalo spojeni online prekoncentrace s ICP-MS az
3500x nizsich mezi detekce na Grovni 1 ng/ml (necistota C). Kromé unikéatnich mezi detekce,
Sirokého linearniho dynamického rozsahu (az 6 fadu) se ICP-MS ukézalo byt nenahraditelnym
nastrojem pfii identifikaci piku stabilizacniho aniontu necistoty B, ktery by mohl byt chybné
zaménén s necistotou B v pripadé nespecifick¢ UV-VIS detekce (Obr. 3B). Sweeping-MEKC-
ICP-MS metoda umoznila detekci Iékopisnych necistot v modelovych vzorcich oxaliplatiny
od 0,0003 %. Na zavér l1ze konstatovat, ze CE-ICP-MS je univerzalni, rychlou, vysoce u¢innou
a citlivou technikou separace, identifikace a detekce ,,metal-based” organickych molekul
v ruznych typech vzorkl od farmaceutickych ptipravki az po komplexni biologické vzorky.
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Obr. 3 (A) Separace oxaliplatiny a nelistot obsahujicich Pt o koncentraci 0,5 pg/ml (nelistota B) a 1,0 pg/ml
(Oxaliplatina, nelistota C); (B) identifikace nelistoty B a jejiho stabilizalniho aniontu. Optimalizované podminky:
25 mM H3PO4/NaOH pH 2,15 s 175 mM SDS, kapilara 50 um x 64,5 cm, - 30 kV, davkovani 50 mbar/90 s,
monitorované izotopy 1%Pt, 1%Pt a 1%’Au (interni standard - IS), integralni las 300 a 100 ms.

Refgrence:
[1] Sebestova A. et. al.: Talanta 2019, 205, 120151.
[2] Svecova P., et. al..: Microchemical Journal, 2022, 172, 106967.

* Na konstrukci ,,in-house* rozhranich se podileli RNDr. Tomas Pluhagek, Ph.D., RNDr. Martin Svidrnoch, Ph.D.,
Mgr. Daniel Baron, Ph.D. a doc. RNDr. Vitézslav Maier, Ph.D.
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